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Đặt stent hay sonde JJ niệu  quản sau phẫu thuật bệnh đường tiết để dự phòng cũng như điều
trị các tai biến - biến chứng của phẫu thuật hay bệnh nguyên gây ra chiếm tỉ lệ khá cao. Có
thể kể ra: đặt JJ trong tán sỏi ngoài cơ thể hay nội soi ngược dòng dự phòng sót sỏi hay sỏi trên
thận rớt xuống gây tắc niệu quản; hẹp niệu quản do sỏi, mổ tạo hình niệu quản trong bệnh lí
khúc nối bể thận niệu quản, mổ cắm lại niệu quản bàng quang trong bệnh trào ngược bàng
quang niệu quản, phình to niệu quản bẩm sinh hay mắc phải; dò niệu niệu quản ra da; bệnh lí
ác tính như u vùng chậu chèn ép gây tắc niệu quản.... tuy nhiện việc lấy ống sonde nầy ra đòi
hỏi những cơ sở điều trị phải trang bị dụng cụ hiện đại đắt tiền: phải có máy nội soi ngược
dòng và kiềm gắp chuyên dụng. Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2012, bệnh viện
Đa Khoa tỉnh  Quảng Nam được trang bị máy soi niệu quản OLYMPUS cùng kiềm chuyên
dụng của hãng để lấy stent hay sonde JJ niệu quản sau khi đủ liệu trình điều trị. Tuy nhiên
kiềm chuyên dụng lại dể hỏng, giá thành rất đắt nên sau khi hai kềm chuyên dụng bị hỏng gây
nhiều trở ngại trong công tác điều trị, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2012 bệnh nhân sau đặt
sonde niệu quản đủ liệu trình điều trị phải chuyển lên tuyến trên để rút sonde niệu quản.

  

Với nhu cầu cấp thiết đó, từ tháng 8 năm 2012 chúng tôi nghiên cứu tự chế dụng cụ rút sonde
JJ hay stent niệu quản thay cho dụng cụ chuyên dụng, sử dụng cho máy soi niệu quản ngược
dòng hiện có, sau 1 tháng  chế tạo và tiến hành thử nghiệm, dụng cụ rút sonde JJ hay stent
niệu quản của chúng tôi ra đời hội đủ các tiêu chuẩn đáp ứng cho công tác điều trị tại bệnh
viện mà không phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
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